资中县人民医院检验试剂等一批配送服务项目
一、项目基本情况

项目编号：SCZH202508-024
项目名称：资中县人民医院检验试剂等一批配送服务项目
采购方式：公开招标
第一包暂估预算金额：人民币473万元；

第二包暂估预算金额：人民币304万元；

第三包暂估预算金额：人民币220万元。

本项目不收取投标保证金。
本项目不接受联合体。


采购需求：（附后）
二、供应商的资格要求：

1、基本条件（各包相同）：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）符合法律、行政法规规定的其他条件。

2、特定资格要求（各包相同）：

（1）供应商须符合《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营监督管理办法》的要求。

（2）供应商拟配送产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》的要求。

3、其他类似效力要求（各包相同）：

（1）按本项目规定获取了公开招标文件；

（2）授权参加本次采购活动的供应商代表证明材料；

（3）供应商应为四川省医保公共服务平台药品和医用耗材招采管理子系统中的配送单位。
三、获取采购文件

1、公开招标文件自2025年9月26日09:00至2025年10月11日17:00（北京时间，法定节假日、周末除外）由四川子禾招标代理有限公司发售。

2、线上报名方式：请将以下报名资料电子版上传至sczh2022@126.com，上传后请致电0832-2201138再按照提示缴费,报名成功后，方可获取公开招标文件。

（1）供应商报名登记表（附后）；

（2）供应商为法人或者其他组织的，须提供单位介绍信（加盖单位公章）、经办人身份证复印件（加盖单位公章）；供应商为自然人的，须提供本人身份证复印件。

3、本项目公开招标文件有偿获取，公开招标文件售价：人民币300.00元/份。（公开招标文件售后不退，投标资格不能转让）。

四、递交响应文件截止、开启时间及地点
时间：2025年10月21日10时00分（北京时间）
地点：四川省内江市东兴区翡翠国际社区清溪路商业楼39栋3楼

五、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名    称：资中县人民医院

联系地址：资中县重龙镇迎宾路92号
联系人：陈老师     

联系电话：0832-5515206
2、采购代理机构：四川子禾招标代理有限公司
地  址：四川省内江市东兴区翡翠国际社区清溪路商业楼39栋3楼
联系人：冷老师
电  话：0832-2201138 

附件

一、采购需求
第一包：
一、配送耗材的产品清单及要求

	序号
	产品名称

（参考）
	★配套使用设备
	★是否挂网
	★产品来源
	★计价单位
	★限价/元
	规格/参数要求

	1
	SF-II型凝血测试仪用反应杯
	设备名称：全自动凝血分析仪

型号：SF-8200

生产厂家：北京赛科希德科技股份有限公司
	否
	国产
	个
	1.1
	1.★包装要求：非灭菌包装。

2.用于装载凝血项目测试反应所需的样本、试剂。

3.★规格：≥1000个/盘

	2
	盒装滤芯吸头
	否
	否
	国产
	支
	0.42
	包装要求：无菌包装，

无 DNA酶，无 RNA 酶；

3.用于实验室少量或微量液体的移取。

4.★规格：10ul/支，≥96支/盒。

	3
	一次性塑料痰瓶
	否
	否
	国产
	个
	1.24
	1.能防止标本渗漏及污染，便于保存和运送，
2.★规格：25ml ≥50个/包

	4
	塑料吸头
	否
	否
	国产
	支
	0.06
	1、吸咀使用 100%非再生高透明聚丙烯(PP)材料，挺直，无弯曲变形
2.★规格：≥500支/包

	5
	塑料吸头
	否
	否
	国产
	支
	0.2
	1、产品尺寸：吸囊直径 11mm±1mm,长度为 38mm±1mm,管宽5mm±1mm,总长度 142mm±1mm,分度值 0.25ml±0.1ml。

2、适用于少量或者微量液体的吸取、转移、或携带。

3.★规格：≥1000支/包

	6
	可立细胞保存管
	否
	否
	国产
	支
	0.6
	用于储存生物样本的一次性实验室耗材、不可存放液氮，管帽和管体防滑纹路易于旋盖，灭菌方式为：EO或伽玛射线辐照。
2.★规格：1.5ML/支，≥500支/包



	7
	尿液分析物质控品
	否
	否
	国产
	套
	22.17
	1、用于干化学尿液试 条和干化学尿液分析仪的质量控制

2、2～10℃保存，有效期≥12个月

3.★规格至少包含：≥6套/盒（冻干品1瓶+复溶液1瓶为1套）

	8
	芬兰10ul吸头
	否
	否
	国产/进口
	支
	0.63
	1.防止液体进入移液器内部，避免损坏仪器。

2.★规格：≥96支/盒

	9
	离心管（无抗凝）
	否
	否
	国产
	支
	0.07
	1、尺寸至少包含：管身外径10.3mm±1mm 总长度41mm±1mm

2、颜色：透明

3、可耐受温度范围：-80摄氏度～120摄氏度。管身和管盖部分区域磨砂。灭菌方式为：EO或伽玛射线辐照。

4.★规格：1.5ml/支，≥500支/包

	10
	一次性使用滤芯吸头
	否
	否
	国产
	支
	0.4
	1、管壁光滑，移液无残留；

2、无菌包装，无DNA酶，无RNA酶；

3、用于实验室少量或微量液体的移取。

4、★规格：≥1000支/包

	11
	移液器吸头（一次性）
	否
	否
	国产
	支
	0.4
	外观，表面应光滑，无气泡、无杂质、底部应平整，无渗漏。

2.★规格：≥1000支/包

	12
	0139群霍乱弧菌检测试剂盒（胶体金法）
	否
	否
	国产
	人份
	23.9
	1、用于定性检测人粪便中的O139群霍乱弧菌

2、2℃-30℃避光保存，有效期≥18个月

3、★规格：≥10人份/盒

	13
	01群霍乱弧菌检测试剂盒（胶体金法）
	否
	否
	国产
	人份
	24.8
	1、用于定性检测人粪便中的O1群霍乱弧菌

2、2℃-30℃避光保存，有效期≥18个月

3、★规格：≥10人份/盒

	14
	层析柱（国内3000次）
	设备名称：全自动糖化血红蛋白分析仪

型号：H50

生产厂家：深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	否
	国产
	盒
	14400
	1、组成：由填充材料、层析柱体材料、密封塞组成。

2、配套于糖化血红蛋白分析仪配套使用，用于全血样本中糖化血红蛋白的分离。

3、★规格：≥3000次/盒

	15
	BM60免疫反应杯及废料箱
	设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

型号：CL-6000i

生产厂家：深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	否
	国产
	个
	0.4
	反应杯用于装载样本和试剂，进行化学发光免疫反应。

2、★规格：≥5000个/箱

	16
	特殊清洗液
	设备名称：全自动凝血分析仪

型号：SF-8200

生产厂家：北京赛科希德科技股份有限公司
	否
	国产
	支
	20.8
	用于加样针系统清洗 ，控制仪器携带污染率≤7%

2、★规格至少包含：≥18支（10ml/支）/盒

	17
	SFW清洗液
	设备名称：全自动凝血分析仪

型号：SF-8200

生产厂家：北京赛科希德科技股份有限公司
	否
	国产
	桶
	1000
	用于全自动凝血测试仪管路清洗

2、★规格：≥20L/桶

	18
	探头清洁液（中文/50mL×1）
	设备名称：全自动血液细胞分析仪

型号：BC-5390CRP

生产厂家：深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	否
	国产
	盒
	99
	1、探头清洁液用于定期清洁仪器

2、2℃~30℃存储，有效期≥1年。

3、★规格至少包含：≥50mL×1瓶/盒

	19
	FDP非定值质控品水平2
	设备名称：全自动凝血分析仪

型号：SF-8200

生产厂家：北京赛科希德科技股份有限公司
	否
	国产
	支
	172.56
	1、用于 FDP 项目的实验室内部质量控制

2、2℃-8℃密闭保存，有效期≥24个月。

3、★规格至少包含：1ml/支



	20
	灭菌吸头
	设备名称：细菌鉴定及药敏分析系统

型号：DL-96A

生产厂家：珠海迪尔生物工程股份有限公司
	否
	国产
	个
	1
	功能：防止液体进入移液器内部，避免损坏仪器。

2、★规格至少包含：100个（1000ul/个）/盒



	21
	卵磷脂吐温胰蛋白胨大豆培养基
	否
	否
	国产
	瓶
	4.8
	1、用于物体表面大多数细菌的分离、培养、计数和监测

2、有效期≥3个月

3、规格至少包含：无菌检验用洗脱液或复方中和剂 ，9ml/瓶 10瓶/盒

	22
	梅毒螺旋体抗体血清（液体）标准物质
	否
	否
	国产
	支
	280
	用于校准和验证梅毒螺旋体抗体检测方法的准确性和可靠性。

2、★规格：≥0.5ml/支

	23
	塑料吸管
	否
	否
	国产
	支
	0.07
	1、产品尺寸至少包含：吸囊直径 11mm±1mm,长度为 38mm±1mm,管宽5mm±1mm,总长度 142mm±1mm,分度值 0.25ml±0.1ml。

2、软质吸管，吹塑成型，产品平整光洁透明，无毒性，适用于少量或者微量液体的吸取、转移、或携带，安全方便。

3、★规格至少包含：500支/包 ，1ml

	24
	针清洁液
	设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

型号：CL-6000i

生产厂家：深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	否
	国产
	1瓶
	25
	1、用于仪器的工作组件的清洗

2、2℃~30℃存储

3、★规格至少包含：17mlx12瓶/盒

	25
	瑞氏-姬姆萨染色液
	否
	是
	国产
	盒
	150
	1、用于对血细胞、骨髓细胞进行染色

2、5℃～30℃保存。

3、★规格：≥250ml/盒

	26
	乙型肝炎表面抗原系统血清（液体）标准物质
	否
	否
	国产
	支
	52
	用于校准和验证乙型肝炎表面抗原（HBsAg）检测方法的准确性和可靠性。

2、★规格至少包含：0.5ml/支 （64IU/ml）

	27
	血琼脂基础培养基
	否
	否
	国产
	支
	120
	1、用于分离培养出常见的易于生长的一般细菌。

2、10-30℃储存。

3、★规格：≥250g

	28
	超敏C反应蛋白(hs-CRP)测定试剂盒(乳胶增强免疫散射比浊法)
	设备名称：全自动血液细胞分析仪

型号：BC-5390CRP

生产厂家：深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	是
	国产
	盒
	1890
	1、用于检测人体样本中C反应蛋白的含量

2、2℃～8℃避光保存

3、★规格至少包含：≥50ml(25ml*2瓶)/盒

	29
	FDP纤维蛋白（原）降解产物测定试剂盒（胶乳免疫比浊法）
	设备名称：全自动凝血分析仪

型号：SF-8200

生产厂家：北京赛科希德科技股份有限公司
	是
	国产
	盒
	1824
	1、用于体外定量测定人血浆中纤维蛋白（原）降解产物（FDP）含量

2、2℃～8℃密闭保存。

3、规格至少包含：P1：4瓶*6ml+R2：4瓶*2ml/盒



	30
	尿沉渣计数板
	设备名称：全自动尿液分析仪+全自动尿有形成分（沉渣）分析仪

型号：LabUMat2+UriSed2

生产厂家：77 Elektronika Muszeripari Kft.
	是
	国产/进口
	片
	6.875
	1、用于临床对尿液样本中有形成分进行计数

2、★规格至少包含：50片/条，12条/盒



	31
	异常值凝血质控品
	设备名称：全自动凝血分析仪

型号：SF-8200

生产厂家：北京赛科希德科技股份有限公司
	是
	国产
	支
	59.74
	1、用于低值异常范围内APTT、PT凝血检测分析过程的质量控制

2、2℃～8℃保存，

3、★规格至少包含：1.0ml

	32
	肺炎支原体IgM抗体检测试剂（免疫层析法）
	否
	是
	国产
	人份
	14.52
	1、用于体外定性检测人血清或血浆、抗凝静脉全血中的肺炎支原体IgM抗体

2、2℃～30℃保存

3、★规格：≥40人份/盒

	33
	肺炎衣原体IgM抗体检测试剂（免疫层析法）
	否
	是
	国产
	人份
	13
	1、用于体外定性检测人血清、血浆或全血中的肺炎衣原体IgM抗体

2、2℃～30℃保存

3、★规格：≥40人份/盒

	34
	需氧血培养瓶（比色法）
	设备名称：全自动血培养系统

型号：DL-Bt240

生产厂家：珠海迪尔生物工程股份有限公司
	是
	国产
	瓶
	30
	1、通过体外培养，定性检测人体血液或无菌体液中的需氧微生物

2、15℃-30℃避光环境中保存

3、★规格：≥40瓶/盒

	35
	厌氧血培养瓶（比色法）
	设备名称：全自动血培养系统

型号：DL-Bt240

生产厂家：珠海迪尔生物工程股份有限公司
	是
	国产
	瓶
	30
	1、通过体外培养，定性检测人体血液或无菌体液中的厌氧微生物

2、15℃-30℃避光环境中保存

3、★规格：≥40瓶/盒

	36
	纤维蛋白原含量测定试剂盒（凝固法）
	设备名称：全自动凝血分析仪

型号：SF-8200

生产厂家：北京赛科希德科技股份有限公司
	是
	国产
	盒
	768
	1、试剂盒配有咪唑缓冲液

2、配合血凝仪器检测，使FIB检测范围可达到0.8-12g/L

3、2℃～8℃密闭贮存

4、规格至少包含：FIB冻干型凝血酶6瓶x4ml+咪唑缓冲液1瓶x50ml/盒


	37
	糖化血红蛋白洗脱液A
	设备名称：全自动糖化血红蛋白分析仪

型号：H50

生产厂家：深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	是
	国产
	盒
	2500
	1、与糖化血红蛋白分析系统配套使用，用于检测全血中糖化血红蛋白的含量

2、2～8℃保存

3、★规格：≥900ml*4瓶

	38
	凝血酶时间测定试剂盒（凝固法）
	设备名称：全自动凝血分析仪

型号：SF-8200

生产厂家：北京赛科希德科技股份有限公司
	是
	国产
	盒
	389
	1、适用于体外测定人血浆的凝血酶时间(TT)

2、2℃～8℃密闭贮存

3、规格至少包含：TT冻干型12瓶x4ml/盒

	39
	凝血酶原时间测定试剂盒（凝固法）
	设备名称：全自动凝血分析仪

型号：SF-8200

生产厂家：北京赛科希德科技股份有限公司
	是
	国产
	盒
	163
	1、PT试剂包装含复溶液

2、2℃～8℃密闭贮存

3、规格至少包含：PT冻干型组织凝血活酶6瓶x4ml+复溶液6瓶x4ml/盒


	40
	活化部分凝血活酶时间测定试剂盒（凝固法）
	设备名称：全自动凝血分析仪

型号：SF-8200

生产厂家：北京赛科希德科技股份有限公司
	是
	国产
	盒
	243
	1、冻干型试剂采用硅藻土，以保证实验对因子、肝素、狼疮抗凝物具有较好敏感性，以及溶解性好、试剂稳定等特点。

2、2℃～8℃密闭贮存

3、规格至少包含：冻干型APTT激活剂6瓶x4ml +CaCl₂6瓶x4ml/盒



	41
	糖化血红蛋白洗脱液B（中文/100mL×2)
	设备名称：全自动糖化血红蛋白分析仪

型号：H50

生产厂家：深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	是
	国产
	盒
	520
	1、与糖化血红蛋白分析系统配套使用，用于检测全血中糖化血红蛋白的含量

2、2～8℃保存

3、★规格：≥100mL×2瓶/盒

	42
	人类免疫缺陷病毒抗原抗体质控品（阳性）
	设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

型号：CL-6000i

生产厂家：深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	是
	国产
	盒
	1627
	1、用于人类免疫缺陷病毒抗原抗体检测时的质量控制

2、2～8℃避光保存

3、★规格：≥6支*2ml阳性/盒

	43
	C—反应蛋白质控品
	设备名称：全自动血液细胞分析仪

型号：BC-5390CRP

生产厂家：深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	是
	国产
	盒
	3600
	1、对人全血样本中C-反应蛋白项目检测时，进行室内质量控制

2、在2～8℃

3、规格至少包含：水平组合装（Ⅰ、Ⅱ）；1.5ml/支；每个浓度各3支（*3），6支/盒

	44
	人类免疫缺陷病毒抗原抗体质控品（阴性）
	设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

型号：CL-6000i

生产厂家：深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	是
	国产
	支
	281.666
	1、用于人类免疫缺陷病毒抗原抗体检测时的质量控制

2、2～8℃避光保存。

3、★规格至少包含：3支*2ml阴性/盒

	45
	D-二聚体质控品试剂盒
	设备名称：全自动凝血分析仪

型号：SF-8200

生产厂家：北京赛科希德科技股份有限公司
	是
	国产
	支
	169.99
	1、用于D-二聚体项目的室内质量控制

2、2℃～8℃密闭保存

3、★规格至少包含：12支/盒*1ml（水平Ⅱ）

	46
	梅毒螺旋体抗体（Anti-TP）质控品（阴性）
	设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

型号：CL-6000i

生产厂家：深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	是
	国产
	支
	111
	1、用于梅毒螺旋体抗体检测时的质量控制

2、2～8℃避光保存

3、★规格：≥2ml/支阴性

	47
	梅毒螺旋体抗体（Anti-TP）质控品（阳性）
	设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

型号：CL-6000i

生产厂家：深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	是
	国产
	支
	158
	1、用于梅毒螺旋体抗体检测时的质量控制

2、2～8℃避光保存

3、★规格：≥2ml/支阳性

	48
	丙型肝炎病毒抗体质控品
	设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

型号：CL-6000i

生产厂家：深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	是
	国产
	1支
	113
	1、用于丙型肝炎病毒抗体检测时的质量控制

2、2～8℃避光保存

3、★规格：≥2ml/支阳性

	49
	丙型肝炎病毒抗体质控品
	设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

型号：CL-6000i

生产厂家：深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	是
	国产
	1支
	151.333
	1、用于丙型肝炎病毒抗体检测时的质量控制

2、2～8℃避光保存

3、★规格：≥2ml/支阴性

	50
	奈瑟菌/嗜血杆菌鉴定药敏试剂盒（比色/比浊法）
	设备名称：细菌鉴定及药敏分析系统

型号：DL-96A

生产厂家：珠海迪尔生物工程股份有限公司
	是
	国产
	人份
	63.41
	1、用于奈瑟菌和嗜血杆菌的鉴定及药敏检测

2、2℃～8℃贮存

试剂符合率≥95%；批内差≤5%；批间差≤10%;

★规格：≥10人份/盒

	51
	儿童血培养瓶（比色法）
	设备名称：全自动血培养系统

型号：DL-Bt240

生产厂家：珠海迪尔生物工程股份有限公司
	是
	国产
	瓶
	33.1
	1、通过体外培养，定性检测人体血液或无菌体液中的微生物

2、15℃-30℃避光环境中保存

3、★规格：≥40瓶/盒

	52
	真菌药敏试剂盒（显色法）
	设备名称：细菌鉴定及药敏分析系统

型号：DL-96A

生产厂家：珠海迪尔生物工程股份有限公司
	是
	国产
	人份
	68.49
	1、2℃～8℃贮存

试剂符合率≥95%；批内差≤5%；批间差≤10%;

★规格：≥10人份/盒

	53
	D-二聚体（D-Dimer）测定试剂盒(胶乳免疫比浊法）
	设备名称：全自动凝血分析仪

型号：SF-8200

生产厂家：北京赛科希德科技股份有限公司
	是
	国产
	盒
	5200
	1、用于静脉血栓的阴性排除诊断试剂，其阴性预测率不低于97%。

2、使用长波长的血凝仪器检测d-dimer项目，不受标本的颜色、乳糜的影响。

4、2℃～8℃密闭保存

5、规格至少包含：R1：6瓶*11ml+R2：6瓶*4ml/盒




二、配送服务要求

★1.供应商按采购人每批次确定的采购计划按时进行配送，供应商在接到采购人通知后2小时内响应，紧急配送时间不超过4小时，常规配送48小时内送达采购人指定地点，若因采购人原因时间变更，以采购人通知时间为准，节假日照常配送。供应商配送时，除提供与计划数量一致的产品、发票、出库单外，供应商还应随配送提供的资料有：①医疗器械产品所涉及逐级授权经销商的医疗器械经营许可证或经营备案凭证；②医疗器械产品的医疗器械产品注册证或备案凭证；③医疗器械产品的医疗器械生产企业许可证；④经销商获得的委托授权书（逐级）；⑤医疗器械产品所涉及逐级授权经销商的企业法人营业执照；⑥属于进口产品的还应提供报关单及产品中文说明书；⑦配合采购人提供其他临时性资料。
2.特殊及紧急情况需临时配送时，由采购人指定人员根据需要与供应商进行协商解决，对需冷链运送耗材，供应商必须严格按照国家有关冷链运输的相关要求进行运送并提供相关记录。

3.供应商须配送原厂生产的未曾使用过的、全新的合格的耗材（含配套配件等），表面无划伤、无破损痕迹，如有破损，供应商负责无条件退换，且权属清楚，不得侵害他人的合法权利。

4.供应商所配送的耗材须符合或优于国家（行业）标准、满足本项目招标文件要求及投标文件的响应内容。当投标文件响应内容与招标文件要求不一致时，以投标文件响应内容为准。当投标文件响应内容与国家标准、行业标准（若有）不一致时，以较高标准为准。

★5.供应商所配送的耗材应具有安全可靠性，在正常使用下不应对使用者造成任何人身伤害，如因耗材质量或标示不明确而对使用者造成损失的，由供应商承担相应责任。

6.自通过最终验收之日起，供应商确保招标人在使用产品的过程中安全、有效，如产品临近3个月失效期，采购人提前1个月向投标人提出更换，供应商须在产品失效前1个月更换完毕，不得以任何理由进行推诿。

★7.供应商应严格按照招标文件要求和投标文件中的承诺提供配送服务，如果配送耗材规格、包装等信息与中标拟配送耗材的规格、包装等信息不一致，且不同意更换的，或配送的医用耗材和中标拟配送耗材不一致的，采购人有权终止合同。

★8.合同履行期间，如遇集中采购、政府带量采购等国家相关政策变化，采购人有权终止合同，并执行最新的政策和要求。本项目合同有效期内，配送清单中产品凡是纳入网上集中采购、政府带量采购的医用耗材，应在公示后10个工作日内以书面形式告知采购人。
9.供应商在签订合同时，须与采购人按照本项目公开招标文件第九章附件2 同步签订“医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同”。

10.供应商配送的耗材属于医疗器械的，其包装应符合《医疗器械说明书和标签管理规定》，其余耗材包装应干净、整洁、无破损。

★三、商务要求

1、供货期限：合同签订之日起1年或结算累计金额达到合同金额；满足以上条件之一时本合同服务结束。
2、耗材配送地点：资中县人民医院指定地点。

3、结算方式及付款要求：

3.1结算方式：供应商按照采购人的采购需求提供每批次相对应的耗材种类和数量，经采购人确认无误后，以实际供货数量据实结算。即：结算金额=该批次所配送耗材的实际供货数量×该批次所配送耗材对应的结算单价。

3.2付款条件：本项目按批次付款（完成每批次配送服务，经验收合格并完善相关完税发票及配套资料移交后，采购人按流程支付)。

3.3关于挂网耗材的价格执行标准：

①供应商当月配送耗材的结算单价按照上月四川省医保公共服务平台药品和医用耗材招采管理子系统平台该产品的最低价执行。

②本项目执行中如遇到平台价格涨幅高于招标文件中各类挂网耗材“限价”的，供应商应当以书面的形式告知采购人，采购人严格按平台规则要求及单位相关规定执行。

3.4关于非挂网耗材的价格执行标准：
供应商每批次配送耗材产品的结算单价以本项目各类耗材产品最高单价限价结合成交供应商所报的统一结算率进行计算后作为结算依据；如果在合同履约期间本项目采购时的耗材种类有被联动纳入四川省医保公共服务平台药品和医用耗材招采管理子系统中的，则供应商当月配送耗材的结算单价按照所配送耗材上月在四川省医保公共服务平台药品和医用耗材招采管理子系统中的“截止上月末全省医疗机构采购加权平均价、联动参考价、我省最高采购价”三者中价格最低的价格执行。未挂网的产品后续如要求进入挂网平台或按照国家政策要求进行集中采购的，供应商需无条件配合按挂网产品或集中采购的要求执行，若成交结算价高于挂网价，按挂网价执行，若成交结算价低于挂网价按成交结算价执行，合同期中若有产品变为集采、带量，该部分产品不再履行合同，其余不变。若因供应商或供应商制造厂家的原因无法按上述要求执行的，经双方协商一致，则采购人可以解除与供应商在采购合同中对该产品的采购相关约定。

3.5本项目的预算金额为后期的合同金额，结算金额合计达到合同金额时服务结束，在每批次配送时，成交供应商需向采购人提供配送的累计金额表，若服务期结束时，结算合计金额未达到合同总价，则以当前结算的合计金额为准。
4、验收

4.1样品验收：

供应商在合同签订后的10个工作日内，自行准备所有中标/成交拟配送产品各1份，送至采购人单位，由采购人统一组织耗材样品验收工作。

4.2每批次配送产品交货验收：
（1）按照采购人招标文件的质量要求和技术指标、供应商的投标文件及承诺（若有）、国家（行业）标准、本项目采购合同约定标准进行验收。

（2）采购方组织相关人员进行验收，如耗材、票据、出库单及相关手续资料不齐，采购方有权拒收。

（3）验收时如发现所交付的耗材有短装、次品、损坏或其他不符合验收标准的，采购方应做出详尽的现场记录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由供应商承担，验收期限相应顺延；

（4）若所提供耗材不符合验收标准，供应商经过2次调换后仍不能达到验收质量标准，则视为验收不合格，采购方有权全部（或部分）退货或解除合同。接到采购方退货通知，供应商除应及时运走采购方退还的耗材外（若涉及费用或损失均由供应商自行承担），还应向采购方承担相应的违约责任。

5、售后服务要求

5.1供应商须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。

5.2供应商无条件配合采购人耗材不良事件的管理工作。
5.3若在后期实际配送过程中，采购人使用所配送的产品时，发现其无法满足使用需求，或在使用过程中发现产品存在质量缺陷，供应商保证：挂网产品在“招标限价”范围内及时进行更换，非挂网产品在“结算价”范围内及时进行更换，直至所更换的产品满足采购人的使用需求为止。更换期间，更换产品本身及其涉及的一切费用均由供应商承担。 

注：1.以上带“★”的条款为实质性要求，不允许负偏离，如有负偏离作无效响应处理；

2.以上“二、配送服务要求”中未带“★”的条款，负偏离将影响投标人得分。

第二包：
一、配送耗材的产品清单及要求

	序号
	产品名称

（参考）
	★配套使用设备
	★是否挂网
	★产品来源
	★计价单位
	★限价/元
	规格/参数要求

	1
	免疫分析质控物
	设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

型号：UniCel DXI 800

生产厂家：贝克曼库尔特
	是
	国产/进口
	盒
	4860
	1、人源血清基质。

2、定值质控，分析项目至少包含75项

3.★规格：水平2(12瓶x5mL)/盒

	2
	反应杯
	设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

型号：UniCel DXI 800

生产厂家：贝克曼库尔特
	否
	国产/进口
	箱
	10550
	★1.规格：≥10袋×1000个/箱，

2.塑料材质

	3
	碱性清洗液
	设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

型号：UniCel DXI 800

生产厂家：贝克曼库尔特
	否
	国产/进口
	瓶
	722
	碱性液体，含有表面活性剂，可用于保养时清洗仪器零部件及管路。

★规格：≥1L/瓶

	4
	酸性清洗液
	设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

型号：UniCel DXI 800

生产厂家：贝克曼库尔特
	否
	国产/进口
	瓶
	1169
	酸性液体，含有表面活性剂，可用于保养时清洗仪器零部件及管路。

★规格：≥3.8L/瓶

	5
	样品杯
	设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

型号：UniCel DXI 800

生产厂家：贝克曼库尔特
	否
	国产
	袋
	200
	1、塑料材质。

2、用于放置血清、血浆等样本。

3、★规格：2mlx1000支/袋

	6
	高敏肌钙蛋白I测定试剂盒(化学发光法)
	设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

型号：UniCel DXI 800

生产厂家：贝克曼库尔特
	是
	国产/进口
	人份
	22.24
	1.线性范围：≥0.002-27.027ng/mL；

2.批内CV≤10%

3.★规格：100人份/盒

	7
	清洗液
	设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

型号：UniCel DXI 800

生产厂家：贝克曼库尔特
	是
	国产
	箱
	626
	1.用于检测过程中反应体系的清洗，以方便对待测物质进行体外检测。

2.主要组成成份为氯化钠和叠氮化钠。

3.★规格：≥1瓶×10L/箱

    

	8
	肌酸激酶同工酶测定试剂盒(化学发光法)
	设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

型号：UniCel DXI 800

生产厂家：贝克曼库尔特
	是
	国产/进口
	人份
	21.6
	1.线性范围：0.1-300ng/mL；

2.批内CV≤8%

3.★规格：≥100人份/盒

	9
	游离甲状腺素测定试剂盒(化学发光法)
	设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

型号：UniCel DXI 800

生产厂家：贝克曼库尔特
	是
	国产/进口
	人份
	9.37
	1.线性范围：0.25-6.0ng/dl；

2.批内CV≤10%

3.★规格：≥100人份/盒



	10
	肌红蛋白测定试剂盒(化学发光法)
	设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

型号：UniCel DXI 800

生产厂家：贝克曼库尔特
	是
	国产/进口
	人份
	18.69
	1.线性范围：1-4000 ng/mL；

2.批内CV≤10%

3.★规格：≥100人份/盒



	11
	游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒(化学发光法)
	设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

型号：UniCel DXI 800

生产厂家：贝克曼库尔特
	是
	国产/进口
	人份
	7.01
	1.线性范围：0.88-30pg/mL；

2.批内CV≤10%

3.★规格：≥100人份/盒



	12
	总三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒（化学发光法）
	设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

型号：UniCel DXI 800

生产厂家：贝克曼库尔特
	是
	国产/进口
	人份
	10.4
	1.线性范围：0.1-8.0ng/ml；

2.批内CV≤10%

3.★规格：≥100人份/盒



	13
	总三碘甲状腺原氨酸校准品
	设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

型号：UniCel DXI 800

生产厂家：贝克曼库尔特
	是
	国产/进口
	盒
	680.88
	1.规格至少包含：校准品0号—校准品5号，4.0ml/瓶，6瓶/盒。

2.满足体外定量测定总三碘甲状腺原氨酸项目时的校准。

	14
	总甲状腺素测定试剂盒（化学发光法）
	设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

型号：UniCel DXI 800

生产厂家：贝克曼库尔特
	是
	国产/进口
	人份
	8.63
	1.线性范围：0.5-30.0ug/dl ；

2.批内CV≤10%

3.★规格：≥100人份/盒



	15
	总甲状腺素校准品
	设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

型号：UniCel DXI 800

生产厂家：贝克曼库尔特
	是
	国产/进口
	盒
	646.28
	1.规格至少包含：校准品0号—校准品5号，4.0ml/瓶，6瓶/盒

2.满足体外定量测定总甲状腺素项目时的校准。

	16
	维生素B12测试试剂盒（化学发光法）
	设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

型号：UniCel DXI 800

生产厂家：贝克曼库尔特
	是
	国产/进口
	人份
	16.888
	1.线性范围：50-1500pg/ml (37-1107pmol/L)；

2.批内CV≤12%

3.★规格：≥100人份/盒



	17
	维生素B12校准品
	设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

型号：UniCel DXI 800

生产厂家：贝克曼库尔特
	是
	国产/进口
	盒
	440.64
	1.规格至少包含：校准品0号—校准品5号，4.0ml/瓶，6瓶/盒。

2.满足体外定量测定维生素B12项目时的校准。

	18
	叶酸测定试剂盒（化学发光法）
	设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

型号：UniCel DXI 800

生产厂家：贝克曼库尔特
	是
	国产/进口
	人份
	9.72
	1.线性范围：1.0 – 24.8 ng/mL ；

2.批内CV≤10%

3.★规格：≥100人份/盒



	19
	叶酸校准品
	设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

型号：UniCel DXI 800

生产厂家：贝克曼库尔特
	是
	国产/进口
	盒
	350.88
	1.型号至少包含：校准品0号—校准品5号，4.0ml/瓶，6瓶/盒。

2.满足体外定量测定叶酸项目时的校准。

	20
	铁蛋白测定试剂盒（化学发光法）
	设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

型号：UniCel DXI 800

生产厂家：贝克曼库尔特
	是
	国产/进口
	人份
	8.612
	1.线性范围：0.2-1500ng/mL（ug/L） ；

2.批内CV≤10%

3.★规格：≥100人份/盒



	21
	铁蛋白校准品
	设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

型号：UniCel DXI 800

生产厂家：贝克曼库尔特
	是
	国产/进口
	盒
	650.16
	1.规格至少包含：校准品0号—校准品5号，4.0ml/瓶，6瓶/盒。

2.满足体外定量测定铁蛋白项目时的校准。

	22
	免疫分析质控物
	设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

型号：UniCel DXI 800

生产厂家：贝克曼库尔特
	是
	国产/进口
	盒
	3298.17
	1、人源血清基质。

2、定值质控

3、★规格至少包含：水平1(12瓶x5mL)/盒



	23
	肿瘤标记质控物
	设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

型号：UniCel DXI 800

生产厂家：贝克曼库尔特
	是
	国产/进口
	盒
	4195.24
	1、人源血清基质，定值质控

2、分析物包括CA50、NSE、S100、ACTH等肿瘤项目

3、★规格至少包含：水平1，6瓶x2ml/盒

	24
	肿瘤标记质控物
	设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

型号：UniCel DXI 800

生产厂家：贝克曼库尔特
	是
	国产/进口
	盒
	4200
	1、人源血清基质，定值质控

2、分析物包括CA50、NSE、S100、ACTH等肿瘤项目

3、★规格至少包含：水平2，6瓶x2ml/盒

	25
	肿瘤标记质控物
	设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

型号：UniCel DXI 800

生产厂家：贝克曼库尔特
	是
	国产/进口
	盒
	3815.89
	1、人源血清基质，定值质控

2.分析物包括CA50、NSE、S100、ACTH等肿瘤项目

3、★规格至少包含：水平3，6瓶x2ml/盒

	26
	甲状腺球蛋白抗体测定试剂盒(化学发光法)
	设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

型号：UniCel DXI 800

生产厂家：贝克曼库尔特
	是
	国产/进口
	人份
	11.2
	1.线性范围：0.9-2500IU/mL ；

2.批内CV≤10%

3.★规格：≥100人份/盒



	27
	甲状腺球蛋白测定试剂盒(化学发光法)
	设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

型号：UniCel DXI 800

生产厂家：贝克曼库尔特
	是
	国产/进口
	人份
	16.58
	1.线性范围：0.1-500ng/ml  ；

2.批内CV≤10%

3.★规格：≥100人份/盒



	28
	甲状腺球蛋白校准品
	设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

型号：UniCel DXI 800

生产厂家：贝克曼库尔特
	是
	国产/进口
	盒
	2173.6
	1.规格至少包含：校准品0号—校准品5号，2.0ml/瓶，6瓶/盒。

2.满足体外定量测定甲状腺球蛋白项目时的校准。



	29
	抗甲状腺过氧化物酶抗体测定试剂盒(化学发光法)
	设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

型号：UniCel DXI 800

生产厂家：贝克曼库尔特
	是
	国产/进口
	人份
	8.9
	1.线性范围：0.25-1000IU/mL；

2.批内CV≤10%

3.★规格：≥100人份/盒



	30
	促甲状腺激素测定试剂盒(化学发光法)
	设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

型号：UniCel DXI 800

生产厂家：贝克曼库尔特
	是
	国产/进口
	人份
	10.226
	1.线性范围：0.015-100uIU/ml；

2.批内CV≤10%

3.★规格：≥100人份/盒



	31
	全自动免疫检验系统用底物液
	设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

型号：UniCel DXI 800

生产厂家：贝克曼库尔特
	是
	国产/进口
	盒
	3273.93
	1.可与检测试剂配合使用，能完成基于免疫原理的体外诊断检测。

2.★规格：4瓶×130mL/盒



	32
	多项蛋白质控品
	设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

型号：UniCel DXI 800

生产厂家：贝克曼库尔特
	是
	国产/进口
	盒
	4500
	1、人源血清基质，液体质控

2、定值质控

3、★规格至少包含：水平3(6瓶×3mL)/盒



	33
	多项蛋白质控品
	设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

型号：UniCel DXI 800

生产厂家：贝克曼库尔特
	是
	国产/进口
	盒
	4500
	1、人源血清基质，液体质控

2、定值质控

3、★规格至少包含：水平2(6瓶×3mL)/盒

	34
	免疫分析质控物
	设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

型号：UniCel DXI 800

生产厂家：贝克曼库尔特
	是
	国产/进口
	盒
	3306.58
	1、人源血清基质。

2、定值质控，分析项目≥75项

3、★规格至少包含：水平3（12瓶×5mL）/盒

	35
	未结合雌三醇测定试剂盒(化学发光法)
	设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

型号：UniCel DXI 800

生产厂家：贝克曼库尔特
	是
	国产/进口
	人份
	17.87
	1.线性范围：0.059–24.0nmol/L；

2.批内CV≤9%

3.★规格：≥100人份/盒



	36
	抑制素A测定试剂盒(化学发光法)
	设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

型号：UniCel DXI 800

生产厂家：贝克曼库尔特
	是
	国产/进口
	人份
	29.47
	1.线性范围：1-1500pg/ml；

2.批内CV≤8%

3.★规格：≥100人份/盒



	37
	心肌标记质控物
	设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

型号：UniCel DXI 800

生产厂家：贝克曼库尔特
	是
	国产/进口
	盒
	3937.40
	1、人源血清基质。

2、液体质控

3、定值质控。

4、分析物包括：BNP 、NT-proBNP、CRP、CK、CK-MB、肌红蛋白 、肌钙蛋白、地高辛。

5、★规格至少包含：水平2:6瓶×3mL/盒

	38
	心肌标记质控物
	设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

型号：UniCel DXI 800

生产厂家：贝克曼库尔特
	是
	国产/进口
	盒
	3793.42
	1、人源血清基质。

2、液体质控

3、定值质控。

4、分析物包括：BNP 、NT-proBNP、CRP、CK、CK-MB、肌红蛋白 、肌钙蛋白、地高辛。

5、★规格至少包含：水平3:6瓶×3mL/盒

	39
	甲胎蛋白测定试剂盒(化学发光法)
	设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

型号：UniCel DXI 800

生产厂家：贝克曼库尔特
	是
	国产/进口
	人份
	12.825
	1.线性范围：0.5-3000ng/ml；

2.批内CV≤8%

3.规格至少包含：300人份/盒，校准品0号—校准品6 号，2.5mL/瓶，7瓶/盒。

	40
	尿液分析物质控品
	设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

型号：UniCel DXI 800

生产厂家：贝克曼库尔特
	是
	国产/进口
	盒
	2520
	1、人源尿液基质，液体质控

2、★规格至少包含：两水平，12瓶×12ml(每水平6瓶)/盒

	41
	多项检测用质控品
	设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

型号：UniCel DXI 800

生产厂家：贝克曼库尔特
	是
	国产/进口
	盒
	1748.78
	人源血清基质

2、规格至少包含：三水平小包装:3瓶×2.5mL/盒

	42
	生化多项质控品
	设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

型号：UniCel DXI 800

生产厂家：贝克曼库尔特
	是
	国产/进口
	盒
	2707.80
	1、人源血清基质。

2、液体质控物

3、分析项目≥80项，包括包含CK-MB、HDL、LDL、LAP、甲功，蛋白电泳等项目。

4、★规格至少包含：水平1,12瓶×3mL/盒


	43
	生化多项质控品
	设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

型号：UniCel DXI 800

生产厂家：贝克曼库尔特
	是
	国产/进口
	盒
	2999.95
	1、人源血清基质，液体质控物

2、分析项目≥80项，包括包含CK-MB、HDL、LDL、LAP、甲功，蛋白电泳等项目。

3、★规格至少包含：水平2，12瓶×3mL/盒



	44
	高敏肌钙蛋白I校准品
	设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

型号：UniCel DXI 800

生产厂家：贝克曼库尔特
	是
	国产/进口
	盒
	887
	1、规格至少包含：校准品0号—校准品2号；1.5 mL/瓶，3瓶/盒,校准品3号—校准品6号；1 mL/瓶，4瓶/盒

2.满足体外定量测定高敏肌钙蛋白I项目时的校准。

	45
	抗甲状腺过氧化物酶抗体校准品
	设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

型号：UniCel DXI 800

生产厂家：贝克曼库尔特
	是
	国产/进口
	盒
	1247.36
	1.规格至少包含：校准品0号—校准品5号,2mL/瓶，6瓶/盒

2.满足体外定量测定抗甲状腺过氧化物酶抗体项目时的校准。

	46
	未结合雌三醇校准品
	设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

型号：UniCel DXI 800

生产厂家：贝克曼库尔特
	是
	国产/进口
	盒
	2205
	1.规格至少包含：校准品0号,4.0 mL/瓶， 1瓶/盒;校准品1号—校准品6号,2.5 mL/ 瓶，6瓶/盒

2.满足体外定量测定未结合雌三醇项目时的校准。

	47
	甲状腺球蛋白抗体校准品
	设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

型号：UniCel DXI 800

生产厂家：贝克曼库尔特
	是
	国产/进口
	盒
	1988.54
	1.规格至少包含：校准品0号,4.0 mL/瓶， 1 瓶/盒;校准品1号—校准品5号,2.5 mL/ 瓶，5瓶/盒

2.满足体外定量测定甲状腺球蛋白抗体项目时的校准。

	48
	肌红蛋白校准品
	设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

型号：UniCel DXI 800

生产厂家：贝克曼库尔特
	是
	国产/进口
	盒
	840
	1.规格至少包含：校准品0号—校准品5号,1.0mL/瓶；6瓶/盒。

2.满足体外定量测定肌红蛋白项目时的校准。

	49
	抑制素A校准品
	设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

型号：UniCel DXI 800

生产厂家：贝克曼库尔特
	是
	国产/进口
	盒
	1517.49
	1.规格至少包含：校准品0号—校准品6号,2.5 mL/ 瓶；7瓶/盒。

2.满足体外定量测定抑制素A项目时的校准。

	50
	肌酸激酶同工酶校准品
	设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

型号：UniCel DXI 800

生产厂家：贝克曼库尔特
	是
	国产/进口
	盒
	756
	1.规格至少包含：校准品0号—校准品5号,2.0 mL/ 瓶；6瓶/盒。

2.满足体外定量测定肌酸激酶同工酶项目时的校准。

	51
	游离三碘甲状腺原氨酸校准品
	设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

型号：UniCel DXI 800

生产厂家：贝克曼库尔特
	是
	国产/进口
	盒
	756
	1.规格至少包含：校准品0号—校准品5号，2.5 mL/ 瓶；6瓶/盒。

2、满足体外定量测定游离三碘甲状腺原氨酸时的校准。

	52
	孕酮校准品
	设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

型号：UniCel DXI 800

生产厂家：贝克曼库尔特
	是
	国产/进口
	盒
	737.06
	1.规格至少包含：校准品0号,4.0 mL/ 瓶，1瓶/盒;校准品1号–校准品5号,2.5 mL/ 瓶，5瓶/盒

2.满足体外定量测定孕酮项目时的校准。

	53
	睾酮校准品
	设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

型号：UniCel DXI 800

生产厂家：贝克曼库尔特
	是
	国产/进口
	盒
	718.2
	1.规格至少包含：校准品0号—校准品5号，2.5 mL/ 瓶；6瓶/盒。

2.满足体外定量测定睾酮项目时的校准。

	54
	游离甲状腺素校准品
	设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

型号：UniCel DXI 800

生产厂家：贝克曼库尔特
	是
	国产/进口
	盒
	587.4
	1.规格至少包含：校准品0号—校准品5号，2.5 mL/ 瓶；6瓶/盒。

2.满足体外定量测定游离甲状腺素项目时的校准。

	55
	雌二醇校准品
	设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

型号：UniCel DXI 800

生产厂家：贝克曼库尔特
	是
	国产/进口
	盒
	850
	1.规格至少包含：校准品0号,4.0 mL/瓶，1瓶/盒;校准品1号—校准品5号,2.0 mL/瓶，5瓶/盒

2.满足体外定量测定雌二醇项目时的校准。

	56
	促卵泡生成激素校准品
	设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

型号：UniCel DXI 800

生产厂家：贝克曼库尔特
	是
	国产/进口
	盒
	828
	1.规格至少包含：校准品0号—校准品5号，4 mL/ 瓶；6瓶/盒。

2.满足体外定量测定促卵泡生成激素项目时的校准。

	57
	促甲状腺激素校准品
	设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

型号：UniCel DXI 800

生产厂家：贝克曼库尔特
	是
	国产/进口
	盒
	410.91
	1.规格至少包含：校准品0号—校准品5号，2.5 mL/ 瓶；6瓶/盒。

2.满足体外定量测定促甲状腺激素项目时的校准。

	58
	泌乳素校准品
	设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

型号：UniCel DXI 800

生产厂家：贝克曼库尔特
	是
	国产/进口
	盒
	712
	1.规格至少包含：校准品0号, 4.0mL/瓶，1瓶/盒;校准品1号—校准品5号,2.5 mL/ 瓶，5瓶/盒

2.满足体外定量测定泌乳素项目时的校准。

	59
	黄体生成素校准品
	设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

型号：UniCel DXI 800

生产厂家：贝克曼库尔特
	是
	国产/进口
	盒
	646.08
	1.规格至少包含：校准品0号—校准品5号，4 mL/ 瓶；6瓶/盒。

2.满足体外定量测定黄体生成素项目时的校准。

	60
	总β亚单位人绒毛膜促性腺激素校准品
	设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

型号：UniCel DXI 800

生产厂家：贝克曼库尔特
	是
	国产/进口
	盒
	443.52
	1.规格至少包含：校准品0号—校准品5号，4mL/ 瓶；6瓶/盒。

2.满足体外定量测定人绒毛膜促性腺激素项目时的校准。

	61
	生化多项质控品
	设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

型号：UniCel DXI 800

生产厂家：贝克曼库尔特
	是
	国产/进口
	盒
	2947.47
	1、人源血清基质。

2、液体质控物

3、分析项目≥80项，包括包含CK-MB、HDL、LDL、LAP、甲功，蛋白电泳等项目。

4、★规格至少包含：水平3，12瓶×3mL/盒

	62
	心肌标记质控物
	设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

型号：UniCel DXI 800

生产厂家：贝克曼库尔特
	是
	国产/进口
	盒
	3751.54
	1、人源血清基质。

2、液体质控。

3、定值质控。

4、分析物包括：BNP 、NT-proBNP、CRP、CK、CK-MB、肌红蛋白 、肌钙蛋白、地高辛。

5、★规格至少包含：水平1:6瓶×3mL/盒



	63
	多项蛋白质控品
	设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

型号：UniCel DXI 800

生产厂家：贝克曼库尔特
	是
	国产/进口
	盒
	4471.56
	1、人源血清基质，液体质控

2、定值质控

3、★规格至少包含：水平1(6瓶×3mL)/盒

	64
	C-肽质控物
	设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

型号：UniCel DXI 800

生产厂家：贝克曼库尔特
	是
	国产/进口
	盒
	5499.99
	1、人源血清基质，液体质控

2、分析项目包含EPO、IGF-I、Anti-Tg、Anti-TPO、C肽、PTH、25- 羟基维生素D、骨钙素。

3、★规格至少包含：水平1(6瓶×5mL)/盒

	65
	C-肽质控物
	设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

型号：UniCel DXI 800

生产厂家：贝克曼库尔特
	是
	国产/进口
	盒
	5700
	1、人源血清基质，液体质控

2、分析项目包含EPO、IGF-I、Anti-Tg、Anti-TPO、C肽、PTH、25- 羟基维生素D、骨钙素。

3、★规格至少包含：水平2(6瓶×5mL)

	66
	C-肽质控物
	设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

型号：UniCel DXI 800

生产厂家：贝克曼库尔特
	是
	国产/进口
	盒
	5499.99
	1、人源血清基质，液体质控

2、分析项目包含EPO、IGF-I、Anti-Tg、Anti-TPO、C肽、PTH、25- 羟基维生素D、骨钙素。

3、★规格至少包含：水平3(6瓶×5mL)/盒

	67
	特殊免疫质控品
	设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

型号：UniCel DXI 800

生产厂家：贝克曼库尔特
	是
	国产/进口
	盒
	5118.3
	1、人源血清基质

2、分析物包括EPO、SHBG、PCT等项目

3、★规格至少包含：水平1(6瓶×2mL)/盒

	68
	特殊免疫质控品
	设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

型号：UniCel DXI 800

生产厂家：贝克曼库尔特
	是
	国产/进口
	盒
	5118.3
	1、人源血清基质

2、分析物包括EPO、SHBG、PCT等项目

3、★规格至少包含：水平2(6瓶×2mL)/盒

	69
	特殊免疫质控品
	设备名称：全自动化学发光免疫分析仪

型号：UniCel DXI 800

生产厂家：贝克曼库尔特
	是
	国产/进口
	盒
	5118.3
	1、人源血清基质

2、分析物包括EPO、SHBG、PCT等项目

3、★规格至少包含：水平3(6瓶×2mL)/盒


二、配送服务要求

★1.供应商按采购人每批次确定的采购计划按时进行配送，供应商在接到采购人通知后2小时内响应，紧急配送时间不超过4小时，常规配送48小时内送达采购人指定地点，若因采购人原因时间变更，以采购人通知时间为准，节假日照常配送。供应商配送时，除提供与计划数量一致的产品、发票、出库单外，供应商还应随配送提供的资料有：①医疗器械产品所涉及逐级授权经销商的医疗器械经营许可证或经营备案凭证；②医疗器械产品的医疗器械产品注册证或备案凭证；③医疗器械产品的医疗器械生产企业许可证；④经销商获得的委托授权书（逐级）；⑤医疗器械产品所涉及逐级授权经销商的企业法人营业执照；⑥属于进口产品的还应提供报关单及产品中文说明书；⑦配合采购人提供其他临时性资料。
2.特殊及紧急情况需临时配送时，由采购人指定人员根据需要与供应商进行协商解决，对需冷链运送耗材，供应商必须严格按照国家有关冷链运输的相关要求进行运送并提供相关记录。

3.供应商须配送原厂生产的未曾使用过的、全新的合格的耗材（含配套配件等），表面无划伤、无破损痕迹，如有破损，供应商负责无条件退换，且权属清楚，不得侵害他人的合法权利。

4.供应商所配送的耗材须符合或优于国家（行业）标准、满足本项目招标文件要求及投标文件的响应内容。当投标文件响应内容与招标文件要求不一致时，以投标文件响应内容为准。当投标文件响应内容与国家标准、行业标准（若有）不一致时，以较高标准为准。

★5.供应商所配送的耗材应具有安全可靠性，在正常使用下不应对使用者造成任何人身伤害，如因耗材质量或标示不明确而对使用者造成损失的，由供应商承担相应责任。

6.自通过最终验收之日起，供应商确保招标人在使用产品的过程中安全、有效，如产品临近3个月失效期，采购人提前1个月向投标人提出更换，供应商须在产品失效前1个月更换完毕，不得以任何理由进行推诿。

★7.供应商应严格按照招标文件要求和投标文件中的承诺提供配送服务，如果配送耗材规格、包装等信息与中标拟配送耗材的规格、包装等信息不一致，且不同意更换的，或配送的医用耗材和中标拟配送耗材不一致的，采购人有权终止合同。

★8.合同履行期间，如遇集中采购、政府带量采购等国家相关政策变化，采购人有权终止合同，并执行最新的政策和要求。本项目合同有效期内，配送清单中产品凡是纳入网上集中采购、政府带量采购的医用耗材，应在公示后10个工作日内以书面形式告知采购人。
9.供应商在签订合同时，须与采购人按照本项目公开招标文件第九章附件2 同步签订“医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同”。

10.供应商配送的耗材属于医疗器械的，其包装应符合《医疗器械说明书和标签管理规定》，其余耗材包装应干净、整洁、无破损。

★三、商务要求

1、供货期限：合同签订之日起1年或结算累计金额达到合同金额；满足以上条件之一时本合同服务结束。
2、耗材配送地点：资中县人民医院指定地点。

3、结算方式及付款要求：

3.1结算方式：供应商按照采购人的采购需求提供每批次相对应的耗材种类和数量，经采购人确认无误后，以实际供货数量据实结算。即：结算金额=该批次所配送耗材的实际供货数量×该批次所配送耗材对应的结算单价。

3.2付款条件：本项目按批次付款（完成每批次配送服务，经验收合格并完善相关完税发票及配套资料移交后，采购人按流程支付)。

3.3关于挂网耗材的价格执行标准：

①供应商当月配送耗材的结算单价按照上月四川省医保公共服务平台药品和医用耗材招采管理子系统平台该产品的最低价执行。

②本项目执行中如遇到平台价格涨幅高于招标文件中各类挂网耗材“限价”的，供应商应当以书面的形式告知采购人，采购人严格按平台规则要求及单位相关规定执行。

3.4关于非挂网耗材的价格执行标准：
供应商每批次配送耗材产品的结算单价以本项目各类耗材产品最高单价限价结合成交供应商所报的统一结算率进行计算后作为结算依据；如果在合同履约期间本项目采购时的耗材种类有被联动纳入四川省医保公共服务平台药品和医用耗材招采管理子系统中的，则供应商当月配送耗材的结算单价按照所配送耗材上月在四川省医保公共服务平台药品和医用耗材招采管理子系统中的“截止上月末全省医疗机构采购加权平均价、联动参考价、我省最高采购价”三者中价格最低的价格执行。未挂网的产品后续如要求进入挂网平台或按照国家政策要求进行集中采购的，供应商需无条件配合按挂网产品或集中采购的要求执行，若成交结算价高于挂网价，按挂网价执行，若成交结算价低于挂网价按成交结算价执行，合同期中若有产品变为集采、带量，该部分产品不再履行合同，其余不变。若因供应商或供应商制造厂家的原因无法按上述要求执行的，经双方协商一致，则采购人可以解除与供应商在采购合同中对该产品的采购相关约定。

3.5本项目的预算金额为后期的合同金额，结算金额合计达到合同金额时服务结束，在每批次配送时，成交供应商需向采购人提供配送的累计金额表，若服务期结束时，结算合计金额未达到合同总价，则以当前结算的合计金额为准。
4、验收

4.1样品验收：

供应商在合同签订后的10个工作日内，自行准备所有中标/成交拟配送产品各1份，送至采购人单位，由采购人统一组织耗材样品验收工作。

4.2每批次配送产品交货验收：
（1）按照采购人招标文件的质量要求和技术指标、供应商的投标文件及承诺（若有）、国家（行业）标准、本项目采购合同约定标准进行验收。

（2）采购方组织相关人员进行验收，如耗材、票据、出库单及相关手续资料不齐，采购方有权拒收。

（3）验收时如发现所交付的耗材有短装、次品、损坏或其他不符合验收标准的，采购方应做出详尽的现场记录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由供应商承担，验收期限相应顺延；

（4）若所提供耗材不符合验收标准，供应商经过2次调换后仍不能达到验收质量标准，则视为验收不合格，采购方有权全部（或部分）退货或解除合同。接到采购方退货通知，供应商除应及时运走采购方退还的耗材外（若涉及费用或损失均由供应商自行承担），还应向采购方承担相应的违约责任。

5、售后服务要求

5.1供应商须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。

5.2供应商无条件配合采购人耗材不良事件的管理工作。
5.3若在后期实际配送过程中，采购人使用所配送的产品时，发现其无法满足使用需求，或在使用过程中发现产品存在质量缺陷，供应商保证：挂网产品在“招标限价”范围内及时进行更换，非挂网产品在“结算价”范围内及时进行更换，直至所更换的产品满足采购人的使用需求为止。更换期间，更换产品本身及其涉及的一切费用均由供应商承担。 

注：1.以上带“★”的条款为实质性要求，不允许负偏离，如有负偏离作无效响应处理；

2.以上“二、配送服务要求”中未带“★”的条款，负偏离将影响投标人得分。

第三包：
一、配送耗材的产品清单及要求

	序号
	产品名称

（参考）
	★配套使用设备
	★是否挂网
	★产品来源
	★计价单位
	★限价/元
	规格/参数要求

	1
	反应杯
	设备名称：全自动化学发光测定仪 型号：MAGLUMI 4000Plus 生产厂家：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
	否
	国产
	盒
	351.9
	1、用途：是配套试剂在全自动化学发光免疫分析仪和模块化生化免疫分析系统测试过程中的反应及储存容器。

2.★规格：≥64条/盒

	2
	Rh血型抗原检测卡(单克隆抗体)
	否
	是
	国产
	人份
	34
	用途：用于Rh血型系统D、C、c、E、e抗原或C、c、E、e抗原的检测，仅用于临床检测，不用于血源筛查。2、产品储存条件及有效期：2~25℃避光保存，有效期12个月。

2、★规格：≥12人份/盒

	3
	抗环瓜氨酸肽（CCP）抗体检测试剂盒（胶体金法）
	否
	是
	国产
	人份
	30
	★用途：供医疗机构用于体外定性检测人血清中的抗环瓜氨酸肽抗体，作辅助诊断用。

产品储存条件及有效期：于 4~30℃干燥阴凉处保存，有效期 18 个月

★规格：≥50人份/盒

	4
	脑自然肽N端前体蛋白测定试剂盒（化学发光法）
	设备名称：全自动化学发光测定仪 型号：MAGLUMI 4000Plus 生产厂家：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
	是
	国产
	人份
	61
	1、检测范围：2.0pg/mL～35000.0pg/mL；

2、线性：在（5.0～35000.0）pg/mL浓度范围内，线性相关系数(r)绝对值>0.9900；

3、★规格：≥100人份/盒



	5
	糖类抗原19-9测定试剂盒（磁微粒化学发光法）
	设备名称：全自动化学发光测定仪 型号：MAGLUMI 4000Plus 生产厂家：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
	是
	国产
	人份
	14.64
	1、检测范围：1.0-500.0IU/mL；

2、线性：在（10.00-500.00）IU/mL浓度范围内，线性相关系数(r)绝对值>0.9900；

3、★规格：≥100人份/盒



	6
	糖类抗原50测定试剂盒（磁微粒化学发光法）
	设备名称：全自动化学发光测定仪 型号：MAGLUMI 4000Plus 生产厂家：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
	是
	国产
	人份
	21.06
	1、检测范围：2.5-500.0IU/mL

2、线性：在（10.00-500.00）IU/mL浓度范围内，线性相关系数(r)绝对值>0.9900；

3、★规格：≥100人份/盒



	7
	糖类抗原242测定试剂盒（磁微粒化学发光法）
	设备名称：全自动化学发光测定仪 型号：MAGLUMI 4000Plus 生产厂家：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
	是
	国产
	人份
	20.16
	1、检测范围：0.5-200.0IU/mL；

2、线性：在（2.00-200.00）IU/mL浓度范围内，线性相关系数(r)绝对值>0.9900；

3、★规格：≥100人份/盒



	8
	糖类抗原72-4测定试剂盒（磁微粒化学发光法）
	设备名称：全自动化学发光测定仪 型号：MAGLUMI 4000Plus 生产厂家：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
	是
	国产
	人份
	21.05
	1、检测范围：2.0-500.0IU/mL；

2、线性：在（20.00-500.00）IU/mL浓度范围内，线性相关系数(r)绝对值>0.9900；

3、★规格：≥100人份/盒



	9
	细胞角蛋白十九片段测定试剂盒（磁微粒化学发光法）
	设备名称：全自动化学发光测定仪 型号：MAGLUMI 4000Plus 生产厂家：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
	是
	国产
	人份
	22.00
	1、检测范围：1.0-600.0ng/mL；

2、线性：在（4.00-600.00）ng/mL浓度范围内，线性相关系数(r)绝对值>0.9900；

3、★规格：≥100人份/盒



	10
	胃蛋白酶原I测定试剂盒（化学发光法）
	设备名称：全自动化学发光测定仪 型号：MAGLUMI 4000Plus 生产厂家：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
	是
	国产
	人份
	21.50
	1、检测范围：1.0-500.0ng/mL；

2、线性：在（2.0-500.0）ng/mL浓度范围内，线性相关系数(r)绝对值>0.9900；

3、★规格：≥100人份/盒



	11
	胃蛋白酶原II测定试剂盒（化学发光法）
	设备名称：全自动化学发光测定仪 型号：MAGLUMI 4000Plus 生产厂家：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
	是
	国产
	人份
	21.50
	1、检测范围：1.0～100.0ng/mL；

2、线性：在（1.0～100.0）ng/mL浓度范围内，线性相关系数(r)绝对值>0.9900；

3、★规格：≥100人份/盒



	12
	降钙素原测定试剂盒（化学发光法）
	设备名称：全自动化学发光测定仪 型号：MAGLUMI 4000Plus 生产厂家：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
	是
	国产
	人份
	45.79
	1、检出限：≤0.04ng/mL；

2、线性：在（0.06-100.0）ng/mL浓度范围内，线性相关系数(r)绝对值>0.9900；

3、★规格：≥100人份/盒



	13
	异常凝血酶原测定试剂盒（磁微粒化学发光法）
	设备名称：全自动化学发光测定仪 型号：MAGLUMI 4000Plus 生产厂家：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
	是
	国产
	人份
	70.61
	1、检测限（LoD）：≤1.20mAU/mL；

2、线性：在（5.00～30000）mAU/mL浓度范围内，线性相关系数(r)绝对值>0.9900；

3、★规格：≥100人份/盒



	14
	甲胎蛋白测定试剂盒（磁微粒化学发光法）
	设备名称：全自动化学发光测定仪 型号：MAGLUMI 4000Plus 生产厂家：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
	是
	国产
	人份
	6.4
	1、检测范围：0.5-500.0IU/mL

2、线性：在（5.0-500.0）IU/mL浓度范围内，线性相关系数(r)绝对值>0.9900；

3、★规格：≥100人份/盒



	15
	癌胚抗原测定试剂盒（磁微粒化学发光法）
	设备名称：全自动化学发光测定仪 型号：MAGLUMI 4000Plus 生产厂家：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
	是
	国产
	人份
	6.4
	1、检测范围：5-2500mIU/mL;

2、线性：在（80.00-2500.00）mIU/mL浓度范围内，线性相关系数(r)绝对值>0.9900；

3、★规格：≥100人份/盒



	16
	糖类抗原125测定试剂盒（磁微粒化学发光法）
	设备名称：全自动化学发光测定仪 型号：MAGLUMI 4000Plus 生产厂家：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
	是
	国产
	人份
	14.64
	1、检测范围：2.0-600.0IU/mL；

2、线性：在（20.00-600.00）IU/mL浓度范围内，线性相关系数(r)绝对值>0.9900；

3、★规格：≥100人份/盒



	17
	清洗液
	设备名称：全自动化学发光测定仪 型号：MAGLUMI 4000Plus 生产厂家：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
	是
	国产
	瓶
	400
	1、用途：用于检测过程中反应体系的清洗，以便于对待测物质进行体外检测，不包含单独用于仪器清洗的清洗液。

2、★规格：≥714ml×1/瓶



	18
	前列腺特异性抗原测定试剂盒（磁微粒化学发光法）
	设备名称：全自动化学发光测定仪 型号：MAGLUMI 4000Plus 生产厂家：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
	是
	国产
	人份
	14.64
	1、检测范围：0.1-100.0ng/mL；

2、线性：在（1.00-100.00）ng/mL浓度范围内，线性相关系数(r)绝对值>0.9900；

3、★规格：≥100人份/盒



	19
	前列腺酸性磷酸酶测定试剂盒（磁微粒化学发光法）
	设备名称：全自动化学发光测定仪 型号：MAGLUMI 4000Plus 生产厂家：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
	是
	国产
	人份
	22.23
	1、检测范围：（0.5-100）ng/mL；

2、线性：在（2.0-100.0）ng/mL浓度范围内，线性相关系数(r)绝对值>0.9800；

3、批内精密度：变异系数(CV)＜10%；

4、批间精密度：变异系数(CV)＜15%；

5、★规格：≥100人份/盒



	20
	胃泌素-17测定试剂盒（磁微粒化学发光法）
	设备名称：全自动化学发光测定仪 型号：MAGLUMI 4000Plus 生产厂家：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
	是
	国产
	人份
	25.47
	1、检测范围：1.0pmol/L～500.0pmol/L；

2、线性：在（1.5～320.0）pmol/L浓度范围内，线性相关系数(r)绝对值>0.9900；

3、★规格：≥100人份/盒



	21
	人附睾蛋白4测定试剂盒（磁微粒化学发光法）
	设备名称：全自动化学发光测定仪 型号：MAGLUMI 4000Plus 生产厂家：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
	是
	国产
	人份
	40
	1、检测范围：5.00pmol/L-1500pmol/L；

2、线性：在（15.0-1500）pmol/L浓度范围内，线性相关系数(r)绝对值>0.9900；

3、★规格：≥100人份/盒



	22
	醛固酮测定试剂盒(化学发光法)
	设备名称：全自动化学发光测定仪 型号：MAGLUMI 4000Plus 生产厂家：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
	是
	国产
	人份
	17
	1、检测范围：（5-1000）pg/mL；

2、线性：在（20-1000）pg/mL浓度范围内，线性相关系数(r)绝对值>0.9900；

3、批内精密度：变异系数(CV)≤5%；

4、批间精密度：变异系数(CV)≤10%；

5、★规格：≥100人份/盒



	23
	血管紧张素I测定试剂盒(化学发光法)
	设备名称：全自动化学发光测定仪 型号：MAGLUMI 4000Plus 生产厂家：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
	是
	国产
	人份
	17.28
	1、检测范围：0.1-24.0ng/mL；

2、线性：在（0.4-24.0）ng/mL浓度范围内，线性相关系数(r)绝对值>0.9800；

3、★规格：≥100人份/盒



	24
	血管紧张素II测定试剂盒(化学发光法)
	设备名称：全自动化学发光测定仪 型号：MAGLUMI 4000Plus 生产厂家：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
	是
	国产
	人份
	17.43
	1、检测范围：5.0-1000.0pg/mL；

2、线性：在（20.00-1000.0）pg/mL浓度范围内，线性相关系数(r)绝对值>0.9800；

3、★规格：≥100人份/盒



	25
	D-二聚体测定试剂盒(化学发光法)
	设备名称：全自动化学发光测定仪 型号：MAGLUMI 4000Plus 生产厂家：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
	是
	国产
	人份
	29
	1、检测范围：0.25～100ugFEU/mL；

2、线性：在（0.5～100.0）ugFEU/mL浓度范围内，线性相关系数(r)绝对值>0.9800；

3、★规格：≥100人份/盒



	26
	心脏型脂肪酸结合蛋白测定试剂盒（磁微粒化学发光法）
	设备名称：全自动化学发光测定仪 型号：MAGLUMI 4000Plus 生产厂家：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
	是
	国产
	人份
	45.65
	1、空白限：≤0.280ng/mL；

2、线性：在（0.747～120）ng/mL浓度范围内，线性相关系数(r)绝对值>0.9900；

3、★规格：≥100人份/盒



	27
	超敏肌钙蛋白I测定试剂盒(化学发光免疫法)
	设备名称：全自动化学发光测定仪 型号：MAGLUMI 4000Plus 生产厂家：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
	是
	国产
	人份
	33.49
	1、空白限：≤3.0pg/mL；

2、线性：在（4.5-2000.0）pg/mL浓度范围内，线性相关系数(r)绝对值>0.9900；

3、★规格：≥100人份/盒



	28
	肾素测定试剂盒（磁微粒化学发光法）
	设备名称：全自动化学发光测定仪 型号：MAGLUMI 4000Plus 生产厂家：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
	是
	国产
	人份
	20
	1、空白限：≤0.5μIU/mL；

2、线性：在（1.0～1000.0）μIU/mL浓度范围内，线性相关系数(r)绝对值≥0.9900；

3、★规格：≥100人份/盒



	29
	脂蛋白相关磷脂酶A2测定试剂盒（磁微粒化学发光法）
	设备名称：全自动化学发光测定仪 型号：MAGLUMI 4000Plus 生产厂家：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
	是
	国产
	人份
	120
	1、空白限：≤1.0ng/mL；

2、线性：在（50.0～1000.0）ng/mL浓度范围内，线性相关系数(r)绝对值>0.9900；

3、★规格：≥100人份/盒



	30
	B型利钠肽测定试剂盒（磁微粒化学发光法）
	设备名称：全自动化学发光测定仪 型号：MAGLUMI 4000Plus 生产厂家：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
	是
	国产
	人份
	71.31
	1、检出限：≤14.0pg/mL；

2、线性：在（14.0～5000）pg/mL浓度范围内，线性相关系数(r)绝对值>0.9900；

3、★规格：≥100人份/盒

	31
	髓过氧化物酶测定试剂盒（磁微粒化学发光法）
	设备名称：全自动化学发光测定仪 型号：MAGLUMI 4000Plus 生产厂家：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
	是
	国产
	人份
	52
	1、空白限：≤1.00ng/mL；

2、线性：在（50.00～800.0）ng/mL浓度范围内，线性相关系数(r)绝对值>0.9900；

3、★规格：≥100人份/盒

	32
	C反应蛋白测定试剂盒(化学发光法)
	设备名称：全自动化学发光测定仪 型号：MAGLUMI 4000Plus 生产厂家：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
	是
	国产
	人份
	16
	1、空白限：＜0.13ng/mL；

2、线性：在（0.5-100.0）ng/mL浓度范围内，线性相关系数(r)绝对值>0.9900；

3、★规格：≥100人份/盒

	33
	皮质醇测定试剂盒(化学发光法)
	设备名称：全自动化学发光测定仪 型号：MAGLUMI 4000Plus 生产厂家：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
	是
	国产
	人份
	12.41
	1、空白限：＜0.5ng/mL；

2、线性：在（10.0-600.0）ng/mL浓度范围内，线性相关系数(r)绝对值>0.9800；

3、★规格：≥100人份/盒

	34
	促肾上腺皮质激素测定试剂盒(化学发光法)
	设备名称：全自动化学发光测定仪 型号：MAGLUMI 4000Plus 生产厂家：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
	是
	国产
	人份
	21
	1、检测范围：（0.5-2000.0）pg/mL；

2、线性：在（50-2000）pg/mL浓度范围内，线性相关系数(r)绝对值>0.9900；

3、★规格：≥100人份/盒

	35
	叶酸测定试剂盒（磁微粒化学发光法）
	设备名称：全自动化学发光测定仪 型号：MAGLUMI 4000Plus 生产厂家：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
	是
	国产
	人份
	16.5
	线性区间：在【0.375，24.0】ng/mL区间内，相关系数(r)应≥0.9900；

2、★规格：≥100人份/盒

	36
	维生素B12测定试剂盒（化学发光法）
	设备名称：全自动化学发光测定仪 型号：MAGLUMI 4000Plus 生产厂家：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
	是
	国产
	人份
	16
	1、检测范围：（12.5-2000.0）pg/mL；

2、线性：在（50-2000）pg/mL浓度范围内，线性相关系数(r)绝对值>0.9800；

3、★规格：≥100人份/盒

	37
	胃泌素释放肽前体测定试剂盒（磁微粒化学发光法）
	设备名称：全自动化学发光测定仪 型号：MAGLUMI 4000Plus 生产厂家：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
	是
	国产
	人份
	29.73
	1、检测范围：2.00pg/mL-5000pg/mL；

2、线性：在（3.00-5000）pg/mL浓度范围内，线性相关系数(r)绝对值>0.9900；

3、★规格：≥100人份/盒

	38
	游离前列腺特异性抗原测定试剂盒（磁微粒化学发光法）
	设备名称：全自动化学发光测定仪 型号：MAGLUMI 4000Plus 生产厂家：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
	是
	国产
	人份
	13.2
	1、检测范围：0.05-60.0ng/mL；

2、线性：在（0.50-60.00）ng/mL浓度范围内，线性相关系数(r)绝对值>0.9900；

3、★规格：≥100人份/盒

	39
	全自动免疫检验系统用底物液
	设备名称：全自动化学发光测定仪 型号：MAGLUMI 4000Plus 生产厂家：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
	是
	国产
	套
	450
	1、用途：与其它多种试剂配合使用,完成基于免疫原理的体外诊断检测,

2、规格：底物液1:≥230ml×1/瓶+ 底物液2：≥230ml×1/瓶/套

	40
	糖类抗原15-3测定试剂盒（磁微粒化学发光法）
	设备名称：全自动化学发光测定仪 型号：MAGLUMI 4000Plus 生产厂家：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
	是
	国产
	人份
	14.64
	1、检测范围：1.6-500.0IU/mL；

2、线性：在（16.00-500.00）IU/mL浓度范围内，线性相关系数(r)绝对值>0.9900；

3、★规格：≥100人份/盒

	41
	铁蛋白测定试剂盒（化学发光法）
	设备名称：全自动化学发光测定仪 型号：MAGLUMI 4000Plus 生产厂家：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
	是
	国产
	人份
	7.42
	1、最低检测限：＜0.2ng/mL；

2、线性：在（5.0-3000.0）ng/mL 浓度范围内，线性相关系数(r)绝对值>0.9900；

3、★规格：≥100人份/盒

	42
	Sangtec-100蛋白质测定试剂盒（化学发光法）
	设备名称：全自动化学发光测定仪 型号：MAGLUMI 4000Plus 生产厂家：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
	是
	国产
	人份
	68.85
	1、空白限：＜0.05ng/mL；

2、线性：在（0.5-50.0）ng/mL浓度范围内，线性相关系数(r)绝对值>0.9900；

3、★规格：≥100人份/盒

	43
	鳞状细胞癌相关抗原测定试剂盒(磁微粒化学发光法）
	设备名称：全自动化学发光测定仪 型号：MAGLUMI 4000Plus 生产厂家：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
	是
	国产
	人份
	21.06
	1、检测范围：0.13～100.0ng/mL；

2、线性：在（0.50～100.00）ng/mL 浓度范围内，线性相关系数(r)绝对值>0.9900；

3、★规格：≥100人份/盒

	44
	神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒(磁微粒化学发光法）
	设备名称：全自动化学发光测定仪 型号：MAGLUMI 4000Plus 生产厂家：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司
	是
	国产
	人份
	21.05
	1、检测范围：2.5～500.00ng/mL；

2、线性：在（10.00～500.00）ng/mL 浓度范围内，线性相关系数(r)绝对值>0.9900；

3、★规格：≥100人份/盒




二、配送服务要求

★1.供应商按采购人每批次确定的采购计划按时进行配送，供应商在接到采购人通知后2小时内响应，紧急配送时间不超过4小时，常规配送48小时内送达采购人指定地点，若因采购人原因时间变更，以采购人通知时间为准，节假日照常配送。供应商配送时，除提供与计划数量一致的产品、发票、出库单外，供应商还应随配送提供的资料有：①医疗器械产品所涉及逐级授权经销商的医疗器械经营许可证或经营备案凭证；②医疗器械产品的医疗器械产品注册证或备案凭证；③医疗器械产品的医疗器械生产企业许可证；④经销商获得的委托授权书（逐级）；⑤医疗器械产品所涉及逐级授权经销商的企业法人营业执照；⑥配合采购人提供其他临时性资料。
2.特殊及紧急情况需临时配送时，由采购人指定人员根据需要与供应商进行协商解决，对需冷链运送耗材，供应商必须严格按照国家有关冷链运输的相关要求进行运送并提供相关记录。

3.供应商须配送原厂生产的未曾使用过的、全新的合格的耗材（含配套配件等），表面无划伤、无破损痕迹，如有破损，供应商负责无条件退换，且权属清楚，不得侵害他人的合法权利。

4.供应商所配送的耗材须符合或优于国家（行业）标准、满足本项目招标文件要求及投标文件的响应内容。当投标文件响应内容与招标文件要求不一致时，以投标文件响应内容为准。当投标文件响应内容与国家标准、行业标准（若有）不一致时，以较高标准为准。

★5.供应商所配送的耗材应具有安全可靠性，在正常使用下不应对使用者造成任何人身伤害，如因耗材质量或标示不明确而对使用者造成损失的，由供应商承担相应责任。

6.自通过最终验收之日起，供应商确保招标人在使用产品的过程中安全、有效，如产品临近3个月失效期，采购人提前1个月向投标人提出更换，供应商须在产品失效前1个月更换完毕，不得以任何理由进行推诿。

★7.供应商应严格按照招标文件要求和投标文件中的承诺提供配送服务，如果配送耗材规格、包装等信息与中标拟配送耗材的规格、包装等信息不一致，且不同意更换的，或配送的医用耗材和中标拟配送耗材不一致的，采购人有权终止合同。

★8.合同履行期间，如遇集中采购、政府带量采购等国家相关政策变化，采购人有权终止合同，并执行最新的政策和要求。本项目合同有效期内，配送清单中产品凡是纳入网上集中采购、政府带量采购的医用耗材，应在公示后10个工作日内以书面形式告知采购人。
9.供应商在签订合同时，须与采购人按照本项目公开招标文件第九章附件2 同步签订“医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同”。

10.供应商配送的耗材属于医疗器械的，其包装应符合《医疗器械说明书和标签管理规定》，其余耗材包装应干净、整洁、无破损。

★三、商务要求

1、供货期限：合同签订之日起1年或结算累计金额达到合同金额；满足以上条件之一时本合同服务结束。
2、耗材配送地点：资中县人民医院指定地点。

3、结算方式及付款要求：

3.1结算方式：供应商按照采购人的采购需求提供每批次相对应的耗材种类和数量，经采购人确认无误后，以实际供货数量据实结算。即：结算金额=该批次所配送耗材的实际供货数量×该批次所配送耗材对应的结算单价。

3.2付款条件：本项目按批次付款（完成每批次配送服务，经验收合格并完善相关完税发票及配套资料移交后，采购人按流程支付)。

3.3关于挂网耗材的价格执行标准：

①供应商当月配送耗材的结算单价按照上月四川省医保公共服务平台药品和医用耗材招采管理子系统平台该产品的最低价执行。

②本项目执行中如遇到平台价格涨幅高于招标文件中各类挂网耗材“限价”的，供应商应当以书面的形式告知采购人，采购人严格按平台规则要求及单位相关规定执行。

3.4关于非挂网耗材的价格执行标准：
供应商每批次配送耗材产品的结算单价以本项目各类耗材产品最高单价限价结合成交供应商所报的统一结算率进行计算后作为结算依据；如果在合同履约期间本项目采购时的耗材种类有被联动纳入四川省医保公共服务平台药品和医用耗材招采管理子系统中的，则供应商当月配送耗材的结算单价按照所配送耗材上月在四川省医保公共服务平台药品和医用耗材招采管理子系统中的“截止上月末全省医疗机构采购加权平均价、联动参考价、我省最高采购价”三者中价格最低的价格执行。未挂网的产品后续如要求进入挂网平台或按照国家政策要求进行集中采购的，供应商需无条件配合按挂网产品或集中采购的要求执行，若成交结算价高于挂网价，按挂网价执行，若成交结算价低于挂网价按成交结算价执行，合同期中若有产品变为集采、带量，该部分产品不再履行合同，其余不变。若因供应商或供应商制造厂家的原因无法按上述要求执行的，经双方协商一致，则采购人可以解除与供应商在采购合同中对该产品的采购相关约定。

3.5本项目的预算金额为后期的合同金额，结算金额合计达到合同金额时服务结束，在每批次配送时，成交供应商需向采购人提供配送的累计金额表，若服务期结束时，结算合计金额未达到合同总价，则以当前结算的合计金额为准。
4、验收

4.1样品验收：

供应商在合同签订后的10个工作日内，自行准备所有中标/成交拟配送产品各1份，送至采购人单位，由采购人统一组织耗材样品验收工作。

4.2每批次配送产品交货验收：
（1）按照采购人招标文件的质量要求和技术指标、供应商的投标文件及承诺（若有）、国家（行业）标准、本项目采购合同约定标准进行验收。

（2）采购方组织相关人员进行验收，如耗材、票据、出库单及相关手续资料不齐，采购方有权拒收。

（3）验收时如发现所交付的耗材有短装、次品、损坏或其他不符合验收标准的，采购方应做出详尽的现场记录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由供应商承担，验收期限相应顺延；

（4）若所提供耗材不符合验收标准，供应商经过2次调换后仍不能达到验收质量标准，则视为验收不合格，采购方有权全部（或部分）退货或解除合同。接到采购方退货通知，供应商除应及时运走采购方退还的耗材外（若涉及费用或损失均由供应商自行承担），还应向采购方承担相应的违约责任。

5、售后服务要求

5.1供应商须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。

5.2供应商无条件配合采购人耗材不良事件的管理工作。
5.3若在后期实际配送过程中，采购人使用所配送的产品时，发现其无法满足使用需求，或在使用过程中发现产品存在质量缺陷，供应商保证：挂网产品在“招标限价”范围内及时进行更换，非挂网产品在“结算价”范围内及时进行更换，直至所更换的产品满足采购人的使用需求为止。更换期间，更换产品本身及其涉及的一切费用均由供应商承担。 

注：1.以上带“★”的条款为实质性要求，不允许负偏离，如有负偏离作无效响应处理；

2.以上“二、配送服务要求”中未带“★”的条款，负偏离将影响投标人得分。

二、供应商报名登记表

	项目编号（必填）
	

	项目名称（必填）
	

	项目包号（必填）
	

	单位名称（必填）
	   （加盖公章）

	单位地址（必填）
	

	购买文件时间（必填）
	

	联系人（必填）
	

	单位固定电话
	

	经办人移动电话（必填）
	

	单位传真
	

	电子邮箱（必填）
	

	备    注
	


